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認定番号RCLOO540

機 関 名 称：日本電気計器検定所

所 在 地：東京都港区芝浦四丁目15番7号

貴機関は本協会の下記の基準に適合していることが認められましたの

で、ここに校正機関として認定します。

適 用 基 準 : JIS Q 17025:2018 (ISO/IEC 17025:2017)

認定範囲:篭二雪尋呈(直流低周波)
事 業 所 ：附属書による。

有 効 期 限 : 2028年4月30B

低周波）， 熱力学量（附

可

改定日

更新日

初回認定日

2023年12月31

2024年5月1

2020年4月21

日
日

日

公益財団法人

日本適合性認定協会
理事長

〆

飯 塚 悦 功
管理番号: RCLOO540-20231231
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認定番号 RCLOO540
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認定証 附属書 (1/5頁）
壁 一 墓

’試験所。校正機関の別 校正機関

鯵劉機関名称 日本電気計器検定所
ゴ ー

石一

ｱ'可 P B機関所在地 東京都港区芝浦四丁目15番7号
〆しF

1）校正を実施する事業所 〔
ザ

日本電気計器検定所 標準部

| 108-0023油屋ゞT

住所 ｜東京都港区芝浦四丁目15番7号

一

事業所名称 ’

同 所在地

恒久的施設で行う校正か、

現地校正かの別

図 恒久的施設で行う校正

口 現地校正 \

認定範囲

分類コード

測定対象量／

校正品目

ｰ

拡張不確かさ
1）

校正手順書

備考
測定範岡

高
調
波
測
定
装
置

圧

剖
川
壺
宅

沁
波

制
調
Ｍ
高 基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

JAB校正マニュア

ル

01 -E-HMC(01 )

50V

50，57，60 Hz

0. 025 V以上1V以下

2～50次

0.010 V

厚 可
基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

50V

50，57，60 Hz

1V超過5V以下

2～50次

0.020 V

50V超過100 V以下

50，57，60 Hz

0.05 V以上 5V以下

2～50次

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0.020 V

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

50V超過100 V以下

50，57，60 Hz

5V超過10V以下

2～50次

0.040 V

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

100 V

50，57，60 Hz

10V超過24V以下

2～50次

0.090 V

’

1

100 V超過240 V以下

50，57，60 Hz

0.05 V以上1V以下

2～50次

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0.020 V

管理番号: RCLOO540-20231231
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認定証 附届書 (2/5頁）

’ 校正機関試験所・校正機関の別

日本電気計器検定所機関名称 Ｉ
Ｆ
咄
』ず
。
ィ

涙

機関所在地 東京都港区芝浦四丁目15番7号

L

L 霊
_ ー 一－ － 一一 一 一 一

分類コード

測定対象量／

校正品目

ユf

測定範開
校正手順書

一 備考

拡張不確かさ
1）

~l

高
調
波
測
定
装
置

:100V超過240 V以下

:50，57，60 Hz

:1V超過10V以下

:2～50次

JAB校正マニュア

ル

01-E-HMC(01)

圧
剤
Ｊ
壼
弓

犯
波
制
調
Ｍ
高 基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0.040 V

100 V超過240 V以下

50，57，60 Hz

10V超過24V以下

2～50次

0．090 V基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

高
調
波
発
生
装
置

50V

50，57，60 Hz

0. 025 V以上1V以下

2～50次

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0.010 V
雁

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

50V

50，57，60 Hz

1V超過5V以下

2～50次

0020 V

可P

50V超過100 V以下

50，57，60 Hz

0.05 V以上5V以下

2～50次

0.020 V基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

50V超過100 V以下

50，57，60 Hz

5V超過10V以下

2～50次

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0040 V
｢

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0.090 V100 V

50，57，60 Hz

10V超過24V以下

2～50次

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

100 V超過240 V以下

50，57，60 Hz

0.05 V以上1V以下

2～50次

0．020 V

’

管理番号: RCLOO540-20231231
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認定証 附属書 (3/5頁）

試験所・校正機関の別 校正機関

日本電気計器検定所

＝国

機関名称
k

ー 一 一

い

機関所在地 東京都港区芝浦四丁目15番7号 戸

■町

ﾉ．

L 型

分類コード

測定対象量／

校正品目

陛校正手順書

一 備考

拡張不確かさ
1）

白

測定範囲

高
調
波
発
生
装
置

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

100 V超過240 V以下

50，57，60 Hz

1V超過'10 V以下

2～50次F K

JAB校正マニュア

ル

01-E-HMC(01)

圧
勾
川
壺
里

沁
波

制
調

Ｍ
高 0.040 V

100 V超過240 V以下

50，57，60 Hz

10V超過24V以下

2～50次

基本波電圧

基本周波数

高調波電圧

次 数

0.090 V

分類コード

測定対象量／

校正品目

拡張不確かさ
1）

校正手順書・

備考
測定範囲

可

P 可

高
調
波
測
定
装
置

基本波電流

基本周波数

高調波電流

以下

次 数

JAB校正マニュア

ル

01-E-HMC(01 )

M11.26.2

高調波電流

1A

50，57，60 Hz

0.000 2 A以上0.1 A

0.000 20 A
’

2～50次

基本波電流

基本周波数

高調波電流

次 数

1A超過10A以下

50，57，60 Hz

0. 001 A以上1A以下

2～50次

0.002 0 A

高
調
波
発
生
装
置

基本波電流

基本周波数

高調波電流

以下

次 数

1A

50，57，60 Hz

0.000 2 A以上0.1 A

0.000 20 A

2～50次

基本波電流

基本周波数

高調波電流

次 数

1A超過10A以下

50，57，60 Hz

0. 001 A以上1A以下

2～50次

0.002 0 A

管理番号 RCLOO540-20231231

認定番号 RCLOO540
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認定証 附属書 (4/5頁）

試験所・校正機関の別 校正機関
…-

曇

日本電気計器検定所機関名称
弓

ア マ
L機関所在地 東京都港区芝浦四丁目15番7号

三

－百 一■ 盲 寺 房 一

画
分類コード

測定対象量／

校正品目

拡張不確かさ

1） 、旬
』

一校正手順書・

ー－備考
ヨ

測定範囲

々電
M1 7.3.4

熱力学量

温度

放射温度計

畦
→
塞
錘
錘
畦
趣
畦
錘
畦
鍛
錘
錘
錘
錘
畦
錘
錘
錘
畦
錘
上

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ
以

○
。

。
。

。
。

。
。

。
Ｃ

Ｏ
。

。
。

。
Ｃ

Ｏ
。

。
・

Ｃ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

４
０

０
０

４
０

４
０

４
５

０
０

０
０

３
０

０
０

４
０

０

－

１
２
４

－

２

’

２

－

１
２

３
４

１
２

３

’

３
３ ０

JAB校正マニュア

ル

01-T-|RT(01 )

下
下

下
下

下
下

下
下

下
下

下
下

下
下

下
下

下
下

下
下

下
叫
哩
叫
叫
叫
叫
哩
叫
哩
叫
叫
叫
叫
叫
叫
叫
叫
叫
叫
哩
以

。
。

。
。

。
。

。
。

。
。

。
。

Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｏ

。
。

Ｃ

１
２

４
５

２
５

２
４

１
２

３
４

５
１

２
３

５
３
５

０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

５
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０ 。５

℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃
｜
℃

Ｑ
ｌ
Ｑ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
Ｑ
ｌ
Ｑ
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
２
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
４

帥
一
卯
－
３
ｌ
５
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
帥
一
卯
－
１
ｌ
５
ｌ
７
ｌ
１
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
２
ｌ
７
ｌ
０
’
０
’
０

E=1. 00

放
射
温
度
計

JAB校正マニュア

ル

01-T-IRT(02)

E=1. 00

曇

E =0. 95

JAB校正マニュア

ル

01-T-BBF(01)
空洞型

F L

比
較
黒
体
炉

平面型 」

JAB校正マニュア

ル

01-T-BBF(02)

空洞型

平面型

'）包含係数に閨する情報 口 信頼の水準約95%, k=2

回r分布に基づき求めた有効自由度に応じた包含係数であ

り、95％ の信頼の水準をもつと推定される区間を与え

る。

□ その他 （ ）

管理番号: RCLOO540-20231231

認定番号 RCLOO540
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認定証 附届書 (5/5頁）
唾 垂 … 一二一 章

’試験所。校正機関の別 校正機関

日本電気計器検定所

ｰ

機関名称
R

ヲ

機関所在地 東京都港区芝浦四丁目15番7号
弓

『

－

1）校正を実施する事業所 へ

ｰ

→、_昌一事業所名称 日本電気計器検定所 標準部

108-0023

東京都港区芝浦四丁目15番7号

同 所在地

｜Ｔｌ蔵 i

h

ゴ恒久的施設で行う校正か、

現地校正かの別

口 恒久的施設で行う校正

画 現地校正 吟 P

国

認定範囲
‐L

校正手順書・備考

分類コード

測定対象量／

校正品目

拡張不確か

さ↑）
校正範囲

M17.7 環境試験槽

M17.7.1温度試験槽

温度

-40℃ ～150℃

(センサ近接1点又は設置場所

n点）

校正方法: JAB校正

マニュアル

01-CH-TMP(01 )

0 70℃

可 150℃超過 ～200℃

(センサ近接1点又は設置場所

n点）

0．80℃
P

M17.7 環境試験槽

M17.7.2温湿度試験槽

相対湿度

3.0％ 校正方法: JAB校正

マニュアル

01-CH-HUM(01)
ワーキングスタンダ

ード：露点計とディ

ジタル温度計

10％ ～ 98％

(校正温度 5℃ ～85℃）

(露点-10℃以上85℃以下）

（設置場所1点）

校正方法: JAB校正

マニュアル

01-CH-HUM(01)
ワーキングスタンダ

ード：ディジタル温

湿度計

6 0％10％ ～ 90％

（校正温度 5℃ ～85℃）

(露点-10℃以上85℃以下）

（設置場所1点）

｜口 信頼の水準約95%, /<=2

M包含係数に関する情報|画;5鋼鳶房灌藷斐態緊:諸雪勢蕊り、
！□ その他（

公益財団法人

日本適合性認定協会
管理番号: RCLOO540-20231231

認定番号 RCLOO540


